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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom2@tzaneio.gov.gr 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19/05/ 2023 

ΩΡΑ: 12:00 π.µ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα   Α – ∆ 

 

 

 

∆ηµόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (ΥΛΙΚΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ- ΜΕΘ 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ) 

 

  



 

 

 

 

TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-

2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των 

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιηµένος 

ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρµογή 

της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά για προµήθεια υλικών µε 

κριτήριο         κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή η οποία θα είναι ίση ή 

µικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιµών, όπως αυτό αναρτάται 

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας. 

2. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, 

εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή 

µε το αντικείµενο της προµήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. γ) Συνεταιρισµοί.  

3. Περιγραφή των ζητούµενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτηµα Α της 

παρούσας και στο παράρτηµα ∆ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

4. Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται µέχρι και την ηµεροµηνία και ώρα 

της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας mprom2@tzaneio.gov.gr                                                    

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι µεγάλος , 

παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Νοσοκοµείου   (µε επισήµανση του αριθµού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα 

µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 



 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείµενο 
αυτής (συµπεριλαµβανοµένων όλων των παραρτηµάτων της), σε ηλεκτρονική µορφή, 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.tzaneio.gr 
 
 
 
 
 
 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

 
A.E Α∆Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ                   
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΦΗΣΙΜΟ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ: 
   

   

   

   

   

USP3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 26mm, 
ΜΗΚΟΥΣ 70cm  

1.080 1.555,20 € 

USP1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 40mm, 
ΜΗΚΟΥΣ 45cm  

1.080 1.922,40 € 

1967/11-05-
2023 

98Ξ146906Κ-
Ζ3Ω 

USP2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 26mm, 
ΜΗΚΟΥΣ 75cm  

1.080 1.175,04 € 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ 
ΤΗΛ:210-4592908 

1849/26-04-
2023 

ΨΤΦΡ46906Κ-
ΣΞΖ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 80 

ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

1.000 7.900,00 € ΜΕΘ(ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ) Κα ΒΡΕΤΤΟΥ  
ΤΗΛ:210-4592869 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΥΠΟΓΛΩΤΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Ν0 8 

100 1977/11-05-
2023 

6Φ1Θ46906Κ-
Λ3Ξ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΥΠΟΓΛΩΤΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Ν0 8,5 

100 

4.000,00 € ΜΕΘ (ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ) Κα ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΟΥ   
ΤΗΛ:210-4592663 

1850/26-04-
2023 

ΡΟ6946906Κ-
5ΚΥ 

ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟ∆Ο SELDIGERΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

15 3.300,00 € ΜΕΘ(ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ) Κα ΒΡΕΤΤΟΥ  
ΤΗΛ:210-4592869 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη µορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 
Παράρτηµα Γ. 

 
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα (από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους: 
 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση· 

• δωροδοκία 

• απάτη 



• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

• Είναι φορολογικά ενήµερος  

• Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 
 

4. Η οικονοµική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 
 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) εργασίµων  ηµερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  

εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  µε  φροντίδα  και  δαπάνες  του  

Προµηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  µας. 

7. Πληρωµή: H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον 

αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά : 
Σε περίπτωση µη υποβολής ή µη προσήκουσας υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN  ΕΟΦ  



 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

ΑΕ: 1850/26-04-2023 

 

 

 

 

Σετ διαδερµικής τραχειοστοµίας µε τεχνική seldinger µε µονό διαστολέα 

 

 
Το  set πρέπει να περιέχει 

 

1. ∆ιαστολέα τραχείας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  

Μονός διαστολέας µεταβλητής διαµέτρου , υδρόφιλης  επικάλυψης που να επιτρέπει την διαστολή της τραχείας  σε ένα µόνο βήµα µε 

ασφάλεια ατραυµατικός, νέας τεχνοτροπίας µε τη µικρότερη  δυνατή πίεση στους ιστούς και µειωµένη απώλεια αίµατος. Να διαθέτει 

ασφαλή χειρολαβή που να µην γλιστράει.  

 

2.Αρχικό διαστολέα ιστών 14 fr και µήκους µεγαλύτερου των 6 εκ. 

 

3. Οδηγό καθετήρα µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

Να έχει ένδειξη stop που να υποδεικνύει το βάθος που πρέπει να φτάσει 

Να έχει ειδική οπή για να διέρχεται ο συρµάτινος οδηγός της τεχνικής seldinger 

 



4. Συρµάτινο οδηγό µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  

Να έχει κυρτό ατραυµατικό άκρο (τύπου Seldinger)  και να διέρχεται ευχερώς εντός του οδηγού καθετήρα 

 

5. Βελόνα παρακέντησης τραχείας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

Να έχει ενσωµατωµένο καθετήρα- θηκάρι που να παραµένει µε           ασφάλεια εντός της τραχείας µετά την αφαίρεση της βελόνας 

 

6. Τρεις καθετήρες- οδηγούς µε οπή που να προσαρµόζονται σε σωλήνες τραχειοστοµίας Νο 7. 8, 9 και να εισέρχονται µαζί εντός 

της τραχείας, διαµέσω του συρµάτινου οδηγού 

    

7. Τραχειόστοµα σε διάφορα µεγέθη µε cuff Νο 7 mm Νο 8,0 mm Νο 9 mm χαµηλής πίεσης υψηλού όγκου 

 

8. Όλο το set να είναι αποστειρωµένο    

9.  Να περιέχει αποστειρωµένο πεδίο, γάζα , νυστέρι.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AE: 1849/26-04-2023 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 

1. Οι προσφερόµενες συσκευές πρέπει να είναι πιστοποιηµένες από κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται εγκατεστηµένος και λειτουργεί 
νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση την προβλεπόµενη σήµανση CE, η οποία 
αποδεικνύει την συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 130648-Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 
2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 
εναρµονισµένων προτύπων. 
3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
i. Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της 
ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαµβάνουν επιπλέον το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του. 
ii. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 
iii. Η µέθοδος αποστείρωσης 
iv. Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (Ή LOT) 
v. Η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και µήνα 
vi. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση 
vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης  
viii. Κάθε προειδοποίηση ή / και ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να παρέχονται υπό µορφή συµβόλων. 
4. Οι συσκευές να φέρουν διατρητικό ρύγχος µε ενσωµατωµένο αεραγωγό φίλτρο στο  σταγονοµετρικό θάλαµο 
5. Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποµάκρυνσης του αέρα µε τρόπο που να παρέχει ασφάλεια στον ασθενή από πιθανές µολύνσεις. 
6. Το σύστηµα έγχυσης να φέρει ειδική βαλβίδα για την προστασία του ασθενούς από το φαινόµενο ελεύθερης ροής σε περίπτωση τυχαίας 
αποµάκρυνσης του από την αντλία. 
7. To σύνολο των αναλωσίµων θα συνυπολογιστεί στην διαµόρφωση της οικονοµικότερης και ασφαλέστερης λύσης ώστε να εξασφαλίζεται το 
µικρότερο κόστος ανά χορήγηση 
8. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των συσκευών καθώς και 
τον τόπο εγκατάστασής τους. 



9. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων η ηµεροµηνία παράδοσης των συσκευών δε θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 µήνες από 
την ηµεροµηνία παραγωγής τους. 
10. Ουσιώδης διευκρίνιση: η τοποθέτηση των επισηµάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις 
προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερόµενων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και µόνον 
από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 
(∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 – ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, 
σε οποιοδήποτε µέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανοµέα, εισαγωγέα, ή 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του ορού αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
συµβάσεων θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών. Καθ ‘ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δείγµατα των 
προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συµµόρφωσή τους µε το ανωτέρω πρότυπο. Τυχόν µη συµµόρφωση θα αποτελεί 
λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:  
Η εταιρία στην οποία θα κατακυρωθεί το είδος: 
Α. Θα παρέχει άµεσα και δωρεάν, µε τη µορφή του συνοδού εξοπλισµού, 80 αντλίες διπλής  χορήγησης, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για 
τη χρήση των συσκευών. 
Β. Θα παρέχει επιτόπου δωρεάν τεχνική κάλυψη ή και αντικατάσταση των αντλιών εντός 24 ωρών και µάλιστα χωρίς καµία επιβάρυνση του 
νοσοκοµείου.  
Οι προδιαγραφές των αντλιών διπλής έγχυσης είναι οι εξής: 
1. Να είναι ογκοµετρική διπλής ταυτόχρονης και εναλλάξ παρεντερικής χορήγησης φαρµάκων υγρών διαλυµάτων αίµατος και παραγώγων 
αυτού, και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. 
2. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλης 220V/50hz µέσω εύκαµπτου 3πολικού καλωδίου, να είναι µικρή σε βάρος και όγκο, να φέρει σύστηµα 
στήριξης σε στατό και να παρέχει όλα τα µηνύµατα σε ψηφιακές ενδείξεις. 
3. Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
α) ∆ιαβάθµιση Ορίων όγκο από 0.1-9999ml και 0.1-99.9 ml/h  
β) τάξη έκχυσης από 0.1-999ml/h γ) ψηφιακή καταγραφή του όγκου που έχει χορηγηθεί 
γ) Η ακρίβεια στην χορήγηση να είναι +/-5% 
4. Να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής τρόπους προγραµµατισµού:  
α) Μονή συνεχή έκχυση σε µεγαλοσταγόνες – µικροσταγόνες  
β) ∆ιπλή εναλλάξ χορήγηση σε µεγαλοσταγόνες-µικροσταγόνες  
γ) ∆ιπλή ταυτόχρονη χορήγηση από περιέκτη και σύριγγα ή από δύο περιέκτες 



5. Να διαθέτει οπτικοακουστικές συναγερµούς όπως: α) απόφραξη γραµµής β) αέρας στην γραµµή γ) τέλος δόσης δ) χαµηλή-άδεια µπαταρία ε) 
δυσλειτουργία  
6. Να έχει την δυνατότητα αλλαγής του προγράµµατος χωρίς να χρειάζεται να σταµατάει η έγχυση. 
7. Να διαθέτει KVO ( Keep Vein Open ) µε 1 ml/h ή µικρότερο 
8. Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποµάκρυνσης του αέρα χωρίς αποσύνδεση από τον ασθενή 
9. Η αντλία να διαθέτει επαναφορτιζόµενη µπαταρία και να παρέχει αυτονοµία στην αντλία 3 ωρών. 
10. Για όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.  
11. Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση / άδεια για την εκτέλεση του service στην Ελλάδα από τον οίκο κατασκευής των αντλιών και 
πιστοποίηση ISO9002 για το service; 
12. Η αντλία να φέρει CE mark, πιστοποίηση ISO 9002, ελληνική περιγραφή και εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά 

 

 

 

 
 

 


