
  

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ. : 12292 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  19-09-2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ   

ΤΗΛ: 210 – 4592160 

Fax:   210 - 4592597  

Email : promithion@tzaneio.gov.gr  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΓΗ Ε-MAIL   

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

(  ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ – ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ – ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΑ 

ΚΕΦΑΛΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ )    

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03  /  10  / 2023 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  



 

 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας  promithion@tzaneio.gov.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

mailto:%20promithion@tzaneio.gov.gr
http://www.tzaneio.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 

TEMAXIO 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 

ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3187 
6ΗΖΙ46906Κ 

–6Ν9 

10.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 1 
ΤΜΗΜΑ : 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ    

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

3173 
Ψ41246906Κ-

2Ω6 

4.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 



 

 
 

3170 
ΨΙΠ746906Κ-

Λ7Ν 

4.531,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΑ 

ΚΕΦΑΛΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ . 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής . 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ  

        



  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

TEΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Eνδοσκοπικής κάμερας  
 

- Να είναι νέας τεχνολογίας 3 x 1/3΄΄ CCD, full HD 1080i. 

- Να διαθέτει ανάλυση εικόνας 1920(H) x 1080(V) pixel.  

- Να διαθέτει εύχρηστο μενού τύπου OSD (on screen display) για επιλογή και ρύθμιση 

όλων των παραμέτρων της κάμερας.  

- Να διαθέτει δυνατότητα τουλάχιστον πέντε (5) προφίλ χρηστών. 

- Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας διαφράγματος από 1/60 sec έως 1/50.000 

sec περίπου, αυτόματα ή χειροκίνητα. 

- Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση του φωτισμού white balance, της 

ενίσχυσης του σήματος (gain) και της διόρθωσης σκιάς (shading correction). 

- Να διαθέτει πρόγραμμα για τη ρύθμιση φωτισμού άσπρου white balance σε τέσσερις 

βαθμίδες auto tracing, auto, manually και adjustable colour matrix. 

- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ενίσχυσης του σήματος (gain) από 0 dB έως 18 dB 

σε βήματα του 1 dB, αυτόματα ή χειροκίνητα. 

- Η μονάδα ελέγχου της κάμερας να διαθέτει συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας της 

εικόνας : διόρθωση σκιάς (shading correction) σε τρεις βαθμίδες auto, manually και off, και 

gamma-correction σε δύο βαθμίδες on (με ρυθμιζόμενα επίπεδα) και off. 

- Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει ευαισθησία < 1 lux.  

- Η κεφαλή να συνοδεύεται από φακό τύπου C-Mount για να έχει τη δυνατότητα άμεσης 

σύνδεσης με όλων των τύπων τα  ενδοσκόπια. Επίσης να δύναται να δέχεται και φακούς 

zoom του ίδιου οίκου. 

- Να διαθέτει δυνατότητα εστίασης (focus) από τον φακό της κεφαλής. 

- Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του φωτισμού και των λειτουργιών της από την 

κεφαλή της. Η κεφαλή να διαθέτει 2 πλήκτρα για τηλεχειρισμό της κάμερας και εναλλαγή 

προφίλ χρηστών. 



- Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας : 

διόρθωση χρώματος - σκιάς (colour-shading-correction), διόρθωση χρώματος 6 αξόνων (6-axis-

colour correction), αυτόματη ρύθμιση του black balance και gamma-correction. 

- Να διαθέτει λόγο σήματος προς θόρυβο 56dB περίπου.    

- Η κεφαλή με το καλώδιο να αποστειρώνονται με πλήρη εμβάπτιση σε διάλυμα 

απολύμανσης.  

- Το καλώδιο να είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθεί  ώστε να αντικαθίσταται σε 

περίπτωση βλάβης.  

- Να διαθέτει αναλογικές εξόδους Y/Pb/Pr (3 x BNC),, καθώς και ψηφιακές εξόδους HD-

SDI(1 x BNC) . 

- Η κεφαλή να έχει μικρό βάρος το πολύ 200gr. 

- Η κεφαλή να είναι αδιάβροχη σύμφωνα με πρότυπο EN 60529,  IPX7. 

- Η κάμερα να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας : Protection Class I, Type CF, ISO 

13485 & CE (93/42/EEC).  

 

Φ Ο Ρ Η Τ Ο Υ  Α Π Ε Ι Κ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν  Τ Σ Ε Π Η Σ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Tο ζητούμενο φορητό απεικονιστικό σύστημα υπερήχων θα πρέπει να είναι όχι πάνω από 220 gr 

συμπεριλαμβανομένου της μπαταρίας ,πολύ μικρού μεγέθους, που να συνδέεται ασύρματα με 

συσκευές όπως κινητά και tablets, συμβατό και με iOS και με Android. 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής όπως καρδιολογία, ακτινολογία, 

ουρολογία,  μαιευτική / γυναικολογία, αγγειολογία, μυοσκελετικό, αποκλεισμός νεύρων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κανάλια επεξεργασίας ≥ 128 

Linear κεφαλή εύρους συχνοτήτων 3.0 – 12.0 MHz 

Convex κεφαλή εύρους συχνοτήτων 2.0 – 5.0 MHz 

Αριθμός κρυστάλλων Linear κεφαλής ≥ 192 



Αριθμός κρυστάλλων Convex  κεφαλής  ≥ 128 

Μέθοδοι απεικόνισης B-Mode,Color Doppler 

Βάθος σάρωσης ≥ 24cm 

Πρωτόκολλο Dicom  

Πρωτόκολο προστασίας μεταφοράς δεδομένων TLS 

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40°C εως 70°C 

Δείκτης προστασίας - IP67  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Διπλή ηχοβόλος κεφαλή Convex και Linear 

Προστατευτική θήκη τοποθέτησης και μεταφοράς της συσκευής 

Βαση ασύρματης φόρτισης 

Να συνοδεύεται από 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση 

Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

 

 

 

 Να διαθέτει διοφθάλμια κεφαλή με φωτογραφική έξοδο.  

 Να φέρει ενδιάμεσο σωλήνα οπτικής.  

 Να φέρει σύστημα αρχειοθέτησης ψηφιακής εικόνας και βίντεο.  

 Να φέρει λογισμικό BASLER MIKROSKOPY SOFTWARE. 

 Να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή επεξεργασίας εικόνας.  

 Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE ISO 

 Να έχει εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών 

 

 

 


