
  

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ. : 11812 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  08-09-2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ   

ΤΗΛ: 210 – 4592160 

Fax:   210 - 4592597  

Email : promithion@tzaneio.gov.gr  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΓΗ Ε-MAIL   

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

(  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ-ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ-

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)    

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21  /  09  / 2023 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  



3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

 

 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας  promithion@tzaneio.gov.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

mailto:%20promithion@tzaneio.gov.gr
http://www.tzaneio.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 

TEMAXIO 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 

ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3163 
Ψ0ΩΡ46906Κ 

– Ω62 

9.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΚΑΜΕΡΑ  
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΤΕΙ / ΩΡΛ 

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

3193 
6ΩΛΓ46906Κ

-ΛΙΦ 

7.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΤΕΙ / ΩΡΛ    

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 



 

 
 

3198 
6ΔΣΡ46906Κ-

Κ9Λ 

8.120,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

3200 
ΨΘΦΡ46906

Κ-ΛΜΞ 

3.200,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΤΕΠ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ . 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής . 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ  

        



  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ   

 

- Να είναι νέας τεχνολογίας 3 x 1/3΄΄ CCD, full HD 1080i. 

- Να διαθέτει ανάλυση εικόνας 1920(H) x 1080(V) pixel.  

- Να διαθέτει εύχρηστο μενού τύπου OSD (on screen display) για επιλογή και ρύθμιση όλων των παραμέτρων της κάμερας.  

- Να διαθέτει δυνατότητα τουλάχιστον πέντε (5) προφίλ χρηστών. 

- Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας διαφράγματος από 1/60 sec έως 1/50.000 sec περίπου, αυτόματα ή 

χειροκίνητα. 

- Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση του φωτισμού white balance, της ενίσχυσης του σήματος (gain) και της 

διόρθωσης σκιάς (shading correction). 

- Να διαθέτει πρόγραμμα για τη ρύθμιση φωτισμού άσπρου white balance σε τέσσερις βαθμίδες auto tracing, auto, 

manually και adjustable colour matrix. 

- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ενίσχυσης του σήματος (gain) από 0 dB έως 18 dB σε βήματα του 1 dB, αυτόματα ή 

χειροκίνητα. 

- Η μονάδα ελέγχου της κάμερας να διαθέτει συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας : διόρθωση σκιάς (shading 

correction) σε τρεις βαθμίδες auto, manually και off, και gamma-correction σε δύο βαθμίδες on (με ρυθμιζόμενα επίπεδα) 

και off. 

- Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει ευαισθησία < 1 lux.  

- Η κεφαλή να συνοδεύεται από φακό τύπου C-Mount για να έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με όλων των τύπων τα  

ενδοσκόπια. Επίσης να δύναται να δέχεται και φακούς zoom του ίδιου οίκου. 



- Να διαθέτει δυνατότητα εστίασης (focus) από τον φακό της κεφαλής. 

- Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του φωτισμού και των λειτουργιών της από την κεφαλή της. Η κεφαλή να διαθέτει 2 

πλήκτρα για τηλεχειρισμό της κάμερας και εναλλαγή προφίλ χρηστών. 

- Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας : διόρθωση χρώματος - σκιάς (colour-

shading-correction), διόρθωση χρώματος 6 αξόνων (6-axis-colour correction), αυτόματη ρύθμιση του black balance και 

gamma-correction. 

- Να διαθέτει λόγο σήματος προς θόρυβο 56dB περίπου.    

- Η κεφαλή με το καλώδιο να αποστειρώνονται με πλήρη εμβάπτιση σε διάλυμα απολύμανσης.  

- Το καλώδιο να είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθεί  ώστε να αντικαθίσταται σε περίπτωση βλάβης.  

- Να διαθέτει αναλογικές εξόδους Y/Pb/Pr (3 x BNC),, καθώς και ψηφιακές εξόδους HD-SDI(1 x BNC) . 

- Η κεφαλή να έχει μικρό βάρος το πολύ 200gr. 

- Η κεφαλή να είναι αδιάβροχη σύμφωνα με πρότυπο EN 60529,  IPX7. 

- Η κάμερα να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας : Protection Class I, Type CF, ISO 13485 & CE (93/42/EEC). 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΛΑΡΥΓΓΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 

 

- Να είναι φορητό 

- Να είναι κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες 

- Να διαθέτει οθόνη 3.5'' ανάλυσης 960 x 240 

- Να διαθέτει οθόνη 8'' ανάλυσης 800 x 600 



- Να έχει δυνατότητα σύνδεσης και με εξωτερική οθόνη (ΑV output) 

- Να διαθέτει SD card για αποθήκευση εικόνων/ βίντεο για μεταφορά στον Η/Υ 

- Να διαθέτει ενσωματωμένο φωτισμό LED 

- Να διαθέτει αισθητήρα εικόνας 1/10 CMOS 

- Να διαθέτει γωνία όρασης 90ο 

- Να έχει βάθος πεδίου 3-50 mm 

- Οι γωνιώσεις να είναι: άνω 130ο, κάτω 130ο 

- Να έχει μήκος εργασίας 300 mm 

- Η εξωτερική διάμετρος της οπτικής να είναι 3.2 mm 

- Η εξωτερική διάμετρος του άκρου να είναι 3.0 mm 

- Να διαθέτει μπαταρία λιθίου επαναφορτιζόμενη 3.7 V / 3600 mAh 

- Να έχει 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας 

- Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή 

- Να διαθέτει 3 πλήκτρα για λήψη φωτογραφιών, βίντεο και white balance 

- Να διαθέτει αυξομείωση του φωτισμού στην οθόνη 

- Να είναι αδιάβροχο 

- Να δύναται να απολυμανθεί σε ειδικό απολυμαντικό υγρό ή σε κλίβανο αερίου 

- Να διαθέτει τροχήλατο τοποθέτησης του ευκάμπτου ενδοσκοπίου με θήκη φύλαξης, θήκη αποστείρωσης και βάση 

μόνιτορ  

- Να διαθέτει σύστημα ελέγχου στεγανότητας 

- Να διαθέτει ειδική βαλίτσα μεταφοράς 

- Να συνοδεύεται από άκαμπτο ενδοσκόπιο με γωνία σκόπευσης 0⁰ μήκους εργασίας 175 mm και διαμέτρου 4 mm 

- Να φέρει σήμανση CE 



- Να διαθέτει 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ 

1. Το προσφερόμενο εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  

2. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο 8.1 Fr και εξωτερική διάμετρο τελικού άκρου 4.9 Fr τεχνολογίας Evolutiontip για 

ευκολότερη εισαγωγή.  

3. Να έχει ενσωματωμένο φίλτρο απορρόφησης του «φαινόμενου ίριδος» (moire) για καλύτερη ευκρίνεια και αποφυγή 

έγχρωμων ανακλάσεων.  

4. Να διαθέτει οπτικό πεδίο 90°.  

5.Να διαθέτει βάθος πεδίου από 2 έως 50 mm.  

6. Να είναι ευθείας οράσεως.  

7. Να διαθέτει καvάλι εργασίας διαμέτρoυ 3,6 Fr.  

8.Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος 670mm.  

9. Το άκρο του να μπορεί να εκτελέσει κάμψη προς τα άνω 2750 και προς τα κάτω 275°.  

10. Να συνοδεύεται από βύσμα με μια είσοδο για έγχυση νερού (με κάνουλα) και μια για την είσοδο εργαλείων/ίνας laser 

(με δυνατότητα σταθεροποίησης). Το βύσμα δύναται να αποστειρωθεί σε sterrad.  

11. Να  είναι συμβατό με τις παρακάτω μεθόδους απολύμανσης/ αποστείρωσης: - Απολύμανση  

- Αποστείρωση με αέριο αιθυλενοξείδιο (ETO)  

- STERRAD 100S STERRAD NX (για 100 κύκλους αποστείρωσης)  

12. Να είναι κατάλληλο για θεραπεία με Laser και όχι για θεραπεία με υψηλή συχνότητα (HF Instruments) 



13. Να  δύναται να συνδεθεί με καλώδια φωτισμού διαφόρων κατασκευαστικών οίκων (OLYMPUS, KARL STORZ, WOLF 

κτλ.).  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΡΩΝ 

 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για συνεχή λειτουργία και  τάση λειτουργίας 220V/50 Hz.  

2. Να είναι κατάλληλη για θέρμανση  υγρών  τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές ροές. Η απόδοση της συσκευής να 

αποδεικνύεται μέσω ειδικών καμπυλών της επιτυγχανόμενης θερμοκρασίας (°C) σε συνάρτηση με την ροή (ml/h). Να 

αναφερθεί η αρχική θερμοκρασία του υγρού.  

3. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (όχι μεγαλύτερο των 3kg) με δυνατότητα τοποθέτησης  σε στατό ορών και σε 

ράγα.  

4. Να φέρει οπτικοακουστικά συστήματα συναγερμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης και  ανεπαρκούς θέρμανσης των 

υγρών.  

5. Να φέρει τρία ανεξάρτητα συστήματα ασφαλείας που να διακόπτουν την λειτουργία της σε περιπτώσεις 

υπερθέρμανσης. Να αναφερθούν αναλυτικά 

6. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης θέρμανσης δύο γραμμών έγχυσης.  

7. Συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας  τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του θερμαντικού στοιχείου ώστε να αποκλείει 

την υπερθέρμανση των χορηγούμενων υγρών, ακόμη κι όταν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες.  



8. Να φέρει ψηφιακή οθόνη για ταυτόχρονη ένδειξη τόσο της μετρούμενης θερμοκρασίας όσο και της προεπιλεγμένης από 

τον χρήστη θερμοκρασίας. 

9. Να φέρει υποδοχή στήριξης της γραμμής έγχυσης τόσο στο εμπρόσθιο όσο και στο οπίσθιο μέρος της συσκευής για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

10. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας από 39°C έως και 43°C με διακόπτες αφής για μέγιστη απόδοση. 

11. Ο μέγιστος χρόνος  προθέρμανσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τα 2 min και να διαθέτει προστασία  έναντι  

υγρών IPX4.  

12. Η προέκταση που χρησιμοποιεί να είναι χαμηλού κόστους (να αναφερθεί) και αντίστοιχες προεκτάσεις συμβατές με 

τη συσκευή να μπορούν να βρεθούν και στο ελεύθερο εμπόριο. 

13. Να συνοδεύεται από 100 τεμ προεκτάσεων του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. 

14. Δυνατότητα προσαρμογής προστατευτικού καλύμματος για την προστασία του θερμαινόμενου μέσου από το 

εξωτερικό περιβάλλον. Να αναφερθεί το κόστος. 

15. Να κατατεθούν με την προσφορά οι οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα. 

16. Να μπορεί να διατεθεί δείγμα της συσκευής αν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης. 

17.  Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

18. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485. 

19. H προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 & ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να 

πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του 

Π.Δ. 117/2004.           

 

 

 



Ειδικοί Όροι 

 

1. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με τεχνικό προσωπικό άρτια 

εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο, για την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και  να 

καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού στην αντιμετώπιση βλαβών του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. 

2. Να αναφερθούν λεπτομερώς όλες οι ανάγκες προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή κατά την περίοδο της εγγύησης. Η αναφορά να καλύπτει όλα τα απαραίτητα υλικά προληπτικής 

συντήρησης (περιγραφή είδους, κωδικός κατασκευαστή,  πρόγραμμα αντικατάστασης υλικών) όπως και οι προβλεπόμενες 

εργασίες συντήρησης (περιγραφή, συχνότητα, κλπ) χωρίς καμία απολύτως επιπλέον επιβάρυνση για την υπηρεσία μας.  

3. Να παραδοθούν με την προσφορά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα προληπτικής συντήρησης και ελέγχου καλής 

λειτουργίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

4. Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων και ανταλλακτικών με τιμές σταθερές 

για δύο έτη. 

5. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του Ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους 

ελέγχους όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης 

των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. 

 


