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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22-09-2023 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ 



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6. Του Ν.  4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ. 



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr                                                    

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

mailto:mprom1@tzaneio.gov.gr


Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

http://www.tzaneio.gov.gr/


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3224/08-09-
2023 

97ΓΠ46906Κ-
ΟΝΜ 

11103084 - ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 12V 50W GU 5.3 20 ΤΕΜ 60 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ              
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592232 

3112/22-08-
2023 

6ΩΥΝ46906Κ-
Ν4Κ 

22005069 - ΛΑΜΠΑ 12V 50W M01020 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 
LEICA M-841 HALOGEN BULB, CENTRED  

4 ΤΕΜ 200 € 

3189/01-09-
2023 

Ψ1ΨΘ46906Κ-
ΛΨΤ 

22004060 - ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΛΑΒΗ LED ΓΙΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
3 ΤΕΜ 2.400 € 

3157/31-08-
2023 

6Δ0Γ46906Κ-
ΒΒΖ 

22004153 - ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

2 ΤΕΜ 1.400 € 

3150/31-08-
2023 

6Μ7746906Κ-
Π2Χ 

22002215 - ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ 
ΧΩΝΑΚΙΑ. ΚΟΝΣΟΛΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΗ 

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ 2,5 ΧΙΛ, ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ 4 ΧΙΛ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

1 TEM 700 € 

3204/01-09-
2023 

632Ψ46906Κ-
ΖΤΒ 

21006039 - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM. ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΗΚΟΥΣ 1,5 ΕΩΣ 3 ΜΕΤΡΑ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 6 ΚΙΛΩΝ. 
1 TEM 160 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κος 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ              
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592200 

 
 

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

            ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

      Παράρτημα Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ. 

3.  

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

5.  

6. Γλώσσα: Ελληνική 

7. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  

(3) εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  

μας. 

8. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση 

των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.  

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους    

ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
GMDN ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .                

        

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΝΤΟΛH  3189/01-09-2023 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ LED ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Να υπάρχει μεγάλο εύρος  επιλογής λαμών και λαβών, από τον χρήστη σε διάφορα μεγέθη και τύπους για κάθε ηλικία και εφαρμογή τα 

οποία και να αναφερθούν αναλυτικά.  

 Σχεδιασμός σύμφωνα με το ISO 7376:2009 ώστε να μπορούν να λειτουργούν με λάμες ή λαβές άλλων κατασκευαστών (να κατατεθούν 

σχετικά πιστοποιητικά). 

 Τα προσφερόμενα σετ να αποτελούνται από πέντε λάμες: κυρτή τύπου Mac No0, κυρτή τύπου Mac No1, κυρτή τύπου Mac No2, κυρτή 

τύπου Mac No3, κατάλληλες για παιδιά & βαλιτσάκι μεταφοράς. 

 Το ένα σετ να συνοδεύεται από λαβή LED μεσαίου μεγέθους διαμέτρου 29mm περίπου.  

 

ΛΑΜΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 Ο φωτισμός να διέρχεται  μέσω μεγάλης ενσωματωμένης δέσμης διαμέτρου τουλάχιστον 4mm, η οποία και να αποτελείται από  

τουλάχιστον 6500 επιμέρους οπτικές ίνες, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διάδοση φωτός. 

 Πενταετή εγγύηση λάμας και οπτικής ίνας. Αντοχή  για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού. Να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης 

του κατασκευαστικού οίκου.  

 Σχεδιασμός με ειδικά κατασκευασμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμών. 

 Ευκρινές χαραγμένο Lot Number για εύκολη ιχνηλασιμότητα. 

 Να παρέχεται η δυνατότητα  για αποσύνδεση-σύνδεση, χωρίς εργαλεία, της οπτικής ίνας απο την λάμα δημιουργώντας ένα πολύ χαμηλό 

κόστος επισκευής (Να δοθεί πλήρης κατάλογος  ανταλλακτικών) 

 

 

 



 

 

ΛΑΒΕΣ 

 Λειτουργία με πηγή φωτισμού LED με αποδιδόμενη θερμοκρασία χρώματος φωτεινής πηγής 5.000
 ο 

Κ περίπου για λευκό φως.  

 Ένταση φωτός λαμπτήρα τουλάχιστον 40.000Lux.  

 Αυτονομία τουλάχιστον 35 ωρών συνεχούς λειτουργίας.  

 Διάρκεια ζωής λαμπτήρα 90.000 ώρες τουλάχιστον. 

 Σχεδιασμός που να προσφέρει ασφαλές κράτημα, μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών. (Να 

αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό).   

 Πενταετή εγγύηση. Αντοχή για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού. Να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού 

οίκου.  

 Ελάχιστη  ένταση  φωτισμού 500 Lux, σε απόσταση 20 mm από το άκρο της λάμας και μετά από συγκεκριμένο αριθμό κλιβανισμών που 

ορίζει ο κατασκευαστής (να αναφερθεί)   σύμφωνα με το ISO 7376. 

 Ευκρινές χαραγμένο Lot Number για εύκολη ιχνηλασιμότητα. 

 Η ίδια λαβή και χωρίς την ανάγκη προσθαφαίρεσης επιμέρους εξαρτημάτων να δύναται να λειτουργεί είτε με αλκαλικές μπαταρίες είτε με 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ιόντων Λιθίου.    

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα πρωτότυπα φυλλάδια του οίκου. 

 Να κατατεθούν σχετικά δείγματα προς αξιολόγηση και έλεγχο συμβατότητας με τα ήδη υπάρχοντα λαρυγγοσκόπια 

 Η προσφορά να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας περί εξουσιοδοτημένου service, και επάρκειας ανταλλακτικών 

για δέκα (10) έτη. 

 H προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει  ISO 9001 & ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη , να πληροί την Υ.Α 

ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του Π.Δ. 117/2004.   

 Κατασκευή σύμφωνα με τα τελευταία standards και πιστοποιητικά ποιότητας (να αναφερθούν) και  η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει 

ISO 13485. 

 
 
 
 



 

 

ΕΝΤΟΛH  3157/31-08-2023 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

  

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 

  

  

Ο δοκιμαστικός σκελετός να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

  

o Πέντε υποδοχές για κάθε πλευρά: τρεις μπροστά, δύο πίσω 

o Διαβάθμιση 5 ° για εύκολη ευκρίνεια 

o Ρύθμιση διακορικής απόστασης R / L: 46-80 mm 

o Ανάγνωση χωρίς παραλλαξία της καθορισμένης απόστασης κορυφής (VD) 

o Ευέλικτα εύκαμπτα στηρίγματα αυτιών 

o Ανατομικά διαμορφωμένο στήριγμα μύτης 

o Ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης κατά ύψος και βάθος 

o Το πακέτο παράδοσης περιλαμβάνει δύο επιπλέον στηρίγματα μύτης 

o Δακτύλιος για ρύθμιση κλίσης 

o Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα 

o Κατασκευασμένο από ελαφρύ μέταλλο / πλαστικό 

 

 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΝΤΟΛH  3150/31-08-2023 

 

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να είναι επιτοίχιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή.  

Να διαθέτει διακόπτη on-off.  

Να διαθέτει μια κεφαλή ωτοσκοπίου και ωτοσκόπια των 2,5χιλ(10 ΤΕΜ) και των 4χιλ(10 ΤΕΜ) με δυνατότητα αποστείρωσης.  

Να περιλαμβάνει ροοστάτη για την αυξομείωση της έντασης της πηγής led 3,5V. 

Να διαθέτει αυτόματη έναρξη και παύση της λειτουργίας του φωτισμού όταν η κεφαλή του ωτοσκοπίου φεύγει και επιστρέφει στη βάση της. 

Να διαθέτει σπιράλ καλώδιο 3 μέτρων. 

Να διαθέτει εργονομική λαβή. 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 


