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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς: 02-02-2024 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Email : bargiataki@tzaneio.gov.gr  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών   

για την  Ετήσια Προληπτική Συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του 

Νοσοκομείου ( εργασία και υλικά ) 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  08 / 02 / 2024 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για  την  Ανωτέρω Εργασία με 

κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .  

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

 

 



 

 

 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr
http://www.tzaneio.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  
 

 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών εργασιών και  υλικών  όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  

Α.Ε. Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2633 1.600,00 € πλέον Φ.Π.Α . 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

 

Υπηρεσία  
ΤΜΗΜΑ : 

 Τεχνική Υπηρεσία  

ΤΜΗΜΑ : Τ.Υ.   
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592200 & 210 – 

4592130  
( κο Σίδερη Πέτρο  , 

Διευθυντής  Τεχνικής 
Υπηρεσίας   ) & 

 κο Γιαννακόπουλο 
Γεώργιο 

 ( Προϊστάμενος 
Τεχνικού τμήματος ) 

2634  5.097,00 € πλέον Φ.Π.Α  
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   

30 ΤΜΧ 
ΤΜΗΜΑ : 

 Τεχνική Υπηρεσία   

ΤΜΗΜΑ : Τ.Υ.   
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592200 & 210 – 

4592130  
( κο Σίδερη Πέτρο  , 

Διευθυντής  Τεχνικής 
Υπηρεσίας   ) ) & 

 κο Γιαννακόπουλο 
Γεώργιος 

 ( Προϊστάμενος 
Τεχνικού τμήματος ) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται ο κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών , GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ, εφόσον υπάρχουν. 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης ειδών  : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  

(3) εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  / 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

                                                                       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α.Ε. 2633  

Οι  εργασίες  θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες  με του ευρωπαϊκούς κανονισμούς . 

                                              
Υλικά απαραίτητα για τις εργασίες γενικής συντήρησης των εγκαταστάσεων . ιατρικών 

αερίων   :  
   
1 ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 8000H STORM 38-10  260KTE12E )  

 

 

2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝ.Π.ΑΕΡΑ   ( ΚΟΧΛ.ΣΥΜΠ ) ΔΟΧΕΙΟ 10lt rotair-plus 4000h 

 

 

3 ΦΥΣΙΓΓΙΟ  ΦΙΛΤΡΟΥ Π. ΑΕΡΑ A3102 – GS  AF294AC ( GS AE294AC ) 

 

 

4 ΦΥΣΙΓΓΙΟ  ΦΙΛΤΡΟΥ Π. ΑΕΡΑ A3102 – GS AF294x1 ( GS AE294x1)  

 

 

5 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ Π.ΑΕΡΑ A3102 – GS    AF294xA ( GS AE294xA)         

                        

 

6 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Π.ΑΕΡΑ A3102MS - GS SF294 

 (GS SE294) 

 

 

7 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ 1/2" με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ   S2112 

 

 

8 KIT ΑΝΤΛΙΑΣ GEV GEV GP/M 300  - OIL FILTER -   OIL SEPARATOR KIT  

 

 

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ  ΟΡΥΚΤΑ DIN 51506 VDL ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 10lt 

 

 

10 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΒΑΚΤ.ΦΙΛ.BSV-0700-D  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ( Π.ΑΕΡΑ & ΚΕΝΟΥ ) 

 
Α.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΕΝΟΥ  

    
Α/Α  ΕΙΔΟΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ Τεμ. Τ.Μ ΔΑΠΑΝ

Η 

1 2  ΔΥΟ Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ   Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ (ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ) 
15000016 1 

950 950,00 

 

 

Β.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ  Π. ΑΕΡΑ     

 
Α/Α  ΕΙΔΟΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ Τεμ. Τ.Μ ΔΑΠΑΝ

Η 

1 2  ΔΥΟ  Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ   Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ (ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ) 
15000016 1 

650 650,00 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

 
Προβλέπονται 2 επισκέψεις το χρόνο  κατά τις οποίες εκτελούνται οι ακόλουθες 
εργασίες συντήρησης ανά αντικείμενο:  
 

1. ΚΕΝΤΡΟ Π. ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
    Επισκέψεις ανά έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1
η
  2

η
  

Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω)    

Έλεγχος φίλτρου εισαγωγής αέρα αντικατάσταση εάν έχει κορεστεί νωρίτερα.   

Έλεγχος στάθμης λαδιού (με σταματημένο συμπιεστή)   

Έλεγχος της τάσεως ιμάντων.   

Έλεγχος της ομαλής εκκένωσης συμπυκνωμάτων από δοχεία.   

Έλεγχος φίλτρου λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη, αντικατάσταση εάν έχουν 
συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες.  

  

Έλεγχος λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη, αντικατάσταση εάν έχουν 
συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας. 

  

Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ).   

Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού-αέρα.        

Έλεγχος φίλτρου διαχωριστή λαδιού (αντικατάσταση σύμφωνα με οδηγίες 
κατασκευαστή). 

  

Έλεγχος της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών διατάξεων.   

Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων.   

Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων και ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές   

Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων εάν παρουσιάζουν ρωγμές   

Έλεγχος  ιμάντων, αντικατάσταση εάν παρουσιάζουν ρωγμές   

Αντικατάσταση φυσιγγίων φίλτρων επεξεργασίας π. αέρα  CA, RM, RF, RA, RB. Σε 
περίπτωση κορεσμού πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα 

  

Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων σταθεροποίησης πίεσης  π.αέρα – Έλεγχος εάν 
απαιτείται   

 μεμβράνες μειωτήρων  

 Κλείστρα μειωτήρων 

 Φίλτρα εισόδου 

 Στεγανοποιητικές  φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων 

  

Έλεγχος λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου – εξόδου, ξηραντήρων    

Περιοδική συντήρηση ξηραντήρων π. αέρα και έλεγχος λειτουργίας ξηραντήρων.    

Ψυκτικού τύπου καθαρισμός φίλτρου ηλεκτρο-βαλβίδας εκκένωσης. Εάν το φίλτρο 
είναι πολύ βρώμικο να ανοιχθεί και να καθαρισθεί και η ηλεκτροβαλβίδα ψυκτικού 
τύπου 

  

Οπτικός έλεγχος στο ψυκτικό κύκλωμα και εάν παρατηρηθούν ίχνη λαδιού είναι 
ένδειξη απώλειας ψυκτικού υγρού 

  

Έλεγχος ξηραντικού μέσου (κάθε 5 έτη) ή σε συντομότερα σε περίπτωση κορεσμού.   

Μετρήσεις ποιότητας π.αέρα (ποσοστό υγρασίας, %CO, %CO2, συγκέντρωση 
σωματιδίων ατμών λαδιού)  
(Δεν αποτελεί τυπική διαδικασία μόνον μετά από αίτηση του πελάτη και απαιτείται 
επιπλέον χρέωση)   

  

Παρατηρήσεις 

Φίλτρα: Τα στοιχεία των φίλτρων πρέπει να αλλάζονται με καινούργια πριν η πτώση της 

πιέσεως σ' αυτά γίνει μεγαλύτερη από 0,7 bar. Η πτώση της πιέσεως ελέγχεται από τα 

διαφορικά μανόμετρα.         Το στοιχείο του φίλτρου ενεργού άνθρακα αντικαθίσταται κάθε 

400 ώρες λειτουργίας του συμπιεστή. Σε κάθε περίπτωση τα φυσίγγια των φίλτρων 

πρέπει να αντικαθίστανται ανεξάρτητα των προαναφερθέντων συνθηκών, απαραίτητα 6 

μήνες. Η μη αντικατάσταση των φυσιγγίων των φίλτρων σημαίνει ότι ο διερχόμενος δια 

μέσω αυτών π.αέρας δεν υφίσταται τις επιθυμητές επεξεργασίες και γι' αυτό δεν θα 

πληρούνται οι απαιτούμενες συνθήκες του ιατρικού αέρα 

 

 

 



 

 
Φίλτρα αποστειρώσεως.  

Τα στοιχεία των φίλτρων αποστειρώσεως, μπορούν να αποστειρώνονται με ατμό σύμφωνα  

με  τον  παρακάτω πίνακα: 

 

20  λεπτά σε 

ατμό 
130 C μέγιστος αριθμός αποστειρώσεων   

70 

20  λεπτά σε 

ατμό 
145 C μέγιστος αριθμός αποστειρώσεων   

50 

 

Τα στοιχεία των φίλτρων θα πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια είτε όταν έχει 

ξεπεραστεί ο αριθμός των κύκλων αποστειρώσεως που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, 

είτε όταν η πτώση της πιέσεως στο φίλτρο φθάσει στα 0,7 BAR. 

 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΟΥ 

 Επισκέψεις ανά έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1
η
  2

η
  

Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από μέσα προς 
τα έξω) και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί  

 
 

 
 

Έλεγχος στάθμης λαδιού (με σταματημένο σταματημένη την αντλία κενού)   

Έλεγχος φίλτρο λαδιού, αντικατάσταση εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες 
ώρες.  

  

Έλεγχος λαδιού, αντικατάσταση εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες 
λειτουργίας. 

  

Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ).   

Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού.     

Έλεγχος φίλτρα συγκρατήσεως ατμών λαδιού, αντικατάσταση εάν έχουν 
συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας. 

  

Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων.   

Έλεγχος και Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές   

Έλεγχος πτερωτής και ελαστικών κομπλερ και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί    

Έλεγχος πτερυγίων και αντικατάσταση τους όταν απαιτείται   

Έλεγχος ρουλεμαν και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί    

Έλεγχος φυσιγγίων βακτηριολογικών φίλτρων Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή 
αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα 

  

Έλεγχος λειτουργίας διάταξης βακτηριολογικών φίλτρων εισόδου    

 

Το στοιχείο του βακτηριολογικού φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι (6) μήνες ή νωρίτερα, 

εφόσον παρατηρηθεί στα διαφορικά μανόμετρα των φίλτρων σημαντική πτώση κενού (δείκτης στην 

κόκκινη περιοχή). Η μη έγκαιρη αντικατάσταση των φυσιγγίων των βακτηριολογικών φίλτρων μπορεί 

να προκαλέσει την μόλυνση των αντλιών κενού. 

 

 

3. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 
 Επισκέψεις ανά έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1
η
  2

η
  

Έλεγχος λειτουργίας φωτοσήμανσεων κέντρων ιατρικών αερίων και αισθητηρίων   
 

 
 

Έλεγχος των οπτικοακουστικών σημάτων του συναγερμού με τη χρήση του κομβίου 
δοκιμής μέσω του οποίου γίνεται προσομοίωση της κατάστασης συναγερμού  

  

 

 

 



 

 

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση που 

περιγράφονται αναλυτικά  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:  

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης δύο (2) 

επιτόπιες προληπτικές συντηρήσεις. Οι επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιούνται 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00), κατόπιν συνεννόησης με 

την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου , και θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενέργειες και εργασίες: 

 

Σε περίπτωση κλήσης από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου  για αποκατάσταση τεχνικής 

ανωμαλίας και εφόσον κριθεί απαραίτητη η επιτόπια παρέμβαση ο συντηρητής υποχρεούται να 

στείλει τεχνικό στο σημείο εγκατάστασης εντός 4 ωρών για κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00).  

 

Το κόστος εργασίας για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών εκτιμάται  στο ποσό των 60€ ανά ώρα 

απασχόλησης για εργάσιμες ημέρες και ώρες, 75€ ανά ώρα για υπερωριακή εργασία και 90€ ανά ώρα 

για αργίες (ελάχιστη χρέωση 2 ώρες).  

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

 Η εταιρία  συντήρησης  υποχρεούται να παραδίδει ημερολόγιο εργασιών και χρησιμοποιηθέντων 

υλικών και ανταλλακτικών και να παραδίδει τον χώρο επισκευής καθαρό και να τον αφήνει στην ίδια 

κατάσταση που τον παρέλαβε. 

 

Η εταιρία  συντήρησης  οφείλει να σέβεται τους κανονισμούς που ισχύουν στις εγκαταστάσεις του 

Νοσοκομείου και να τηρεί τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας.  

 

Η εταιρία  συντήρησης  υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο ειδικευμένο προσωπικό για να 

πραγματοποιεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης στους χώρους του νοσοκομείου. 

 

Ο τεχνικός της εταιρία  συντήρησης  , υποχρεούται να ενημερώνει την τεχνική υπηρεσία του 

νοσοκομείου   σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος, τις εργασίες που πραγματοποίησε και τις 

παρατηρήσεις και συστάσεις του.  

 

Εφόσον προκύψουν βλάβες στα μηχανήματα που συντηρούνται και επιθυμούμε  να 

χρησιμοποιήσουμε  τους τεχνικούς της εταιρία  συντήρησης  για άλλες εργασίες, επιπλέον αυτών 

που ορίζονται από αυτή τη συμφωνία, η  εταιρία  συντήρησης  θα καταβάλλει προσπάθεια 

εξυπηρέτησης του, συνδυάζοντας κατά το δυνατόν την εκτέλεση των προσθέτων εργασιών με τις 

προβλεπόμενες από αυτή τη σύμβαση, Με τρόπο ώστε το κόστος των επιπλέον αυτών εργασιών να 

μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό.  

Η τιμολόγηση των εργασιών αυτών, θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και ξεχωριστά από την 

τιμολόγηση των εργασιών προληπτικής συντήρησης που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση. 

 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών προληπτικής συντήρησης, θα συμφωνείται μεταξύ 

του τεχνικού τμήματος του νοσοκομείου  και του τεχνικού τμήματος της εταιρίας  

συντήρησης .  
 



 

Α.Ε. 2634 

Τα  υλικά θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες  με του ευρωπαϊκούς κανονισμούς  

                                              
1. Υλικά απαραίτητα για τις εργασίες γενικής συντήρησης των εγκαταστάσεων . 

ιατρικών αερίων  ( Π. ΑΕΡΑ & ΚΕΝΟΥ )  

Α/Α ΕΙΔΟΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ Τεμ. 
Προβλεπόμενη 

Τιμή Μονάδας  

Σύνολο 

1 ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 8000H STORM 38-10  

260KTE12E)  
12002179 2 

415 830,00 

2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝ.Π.ΑΕΡΑ                           

(ΚΟΧΛ.ΣΥΜΠ)ΔΟΧΕΙΟ 10lt rotair-plus 

4000h 

12002179 
5 

95 475,00 

3 ΦΥΣΙΓΓΙΟ  ΦΙΛΤΡΟΥ Π. ΑΕΡΑ A3102 – GS  

AF294AC (GS AE294AC) 

12002179 
2 

129 258,00 

4 ΦΥΣΙΓΓΙΟ  ΦΙΛΤΡΟΥ Π. ΑΕΡΑ A3102 – GS 

AF294x1 (GS AE294x1)  

12002179 
4 

117 468,00 

5 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ Π.ΑΕΡΑ A3102 – GS    

AF294xA (GS AE294xA)                                

12002179 
2 

117 234,00 

6 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

Π.ΑΕΡΑ A3102MS - GS SF294 (GS SE294) 

12002179 
2 

148 296,00 

7 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ 1/2" με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΦΙΛΤΡΟ   S2112 

12002179 
4 

10 40,00 

8 KIT ΑΝΤΛΙΑΣ GEV GEV GP/M 300                         

- OIL FILTER -   OIL SEPARATOR KIT  

12002179 
3 

580 1.740,00 

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΚΕΝΟΥ  ΟΡΥΚΤΑ DIN 51506 VDL ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΟ 10lt 

12002179 
4 

90 360,00 

10 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΒΑΚΤ.ΦΙΛ.BSV-0700-D 12002179 2 198 396,00 

 

 

 


